                                                                                                                      Ciechanów dnia 15.09.2021 r.
AT - ZP/2501/90/21 
Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych ogłoszonego w dniu 23.08.2021 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2021/S 162-426142 oraz
zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1.
	Pakiet 1, poz. 13: czy Zamawiający dopuści kompresy w opakowaniach a’5 sztuk? Czy przeliczać ilości?
	Tak.

	2
	Par. 6 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?
	Nie zmieniamy opisu w projekcie umowy.

	3
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 1-14
Czy Zamawiający dopuści opakowanie z informacją o przejściu procesu sterylizacji?
	Zgodnie z swz

	4
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,65-0,70g?
	Zgodnie z swz

	5
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 3,35-3,62g?
	Zgodnie z swz

	6
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 3,55-3,65g?
	Zgodnie z swz

	7
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zgodnie z swz

	8
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 5,10-5,24g?
	Zgodnie z swz

	9
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’3szt lub a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zgodnie z swz

	10
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe o wymiarach 10x10cm?
	Zgodnie z swz

	11
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 13, 14, 27, 28 42-44
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
	Zgodnie z swz

	12
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zabezpieczania wkłuć typu wenflon, rozm. 6cm x 8cm?
	tak

	13

	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści opakowanie dwudzielne typu folia papier, bez perforacji?
	Zgodnie z swz

	14
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści tupfer gazowy 17N, rozm. 20cm x 20cm?
	Zgodnie z swz

	15
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści narzędzie do usuwania staplerów 10cm?
	Zgodnie z swz

	16
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści opatrunek do mocowanie kaniul w rozmiarze 6x8cm?
	tak

	17
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 18-23
Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu?
	Zgodnie z swz

	18
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 2x4,5cm?
	Zgodnie z swz

	19
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści jałowe patyczki pakowane a’1szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
	Zgodnie z swz

	20
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 24
Czy Zamawiający dopuści jałowe patyczki zapakowane w probówkę o długości 15cm?
	Zgodnie z swz

	21
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 0,48-0,52g?
	Zgodnie z swz

	22
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,90-1,95g?
	Zgodnie z swz

	23
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 33-35
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zgodnie z swz

	24
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 33-35
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?
	Zgodnie z siwz

	25
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 37-39
Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie relaksacyjnym?
	Zgodnie z siwz

	26
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 40
Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową?
	Zgodnie z swz

	27
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 41
Czy Zamawiający dopuści watę celulozową pakowaną a’5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zgodnie z swz

	28
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 45
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
	Zgodnie z swz

	29
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 45
Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?
	Zgodnie z swz

	30
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 46
Czy Zamawiający dopuści paski do zamykania ran wzmocnione nylonową włókniną typu spunbond?
	Zgodnie z swz

	31
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 47
Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie relaksacyjnym?
	Zgodnie z swz

	32
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 48-54
Prosimy o doprecyzowanie jaką długość przylepca należy wycenić?
	Długość 9,14 m

	33
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 48-54
Czy Zamawiający dopuści wycenę przylepca o długości 5m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?
	nie

	34
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 54
Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy z prostym wykończeniem brzegu, ale posiadającym perforację ułatwiającą dzielenie plastra wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek?





	tak

	35
	Pakiet nr 1 (materiały opatrunkowe 1) pozycja 57
Czy Zamawiający dopuści kompresy z włókniny o gramaturze 30g/m2?
	Zgodnie z swz

	36
	Pakiet 1 poz.1,6,25-26,29-32
Czy zamawiający wydzieli poz.1,6,25-26,29-32,37-39 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
	Zgodnie z swz

	37
	Pakiet 1, poz. jalowe
· Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z  zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.
	Zgodnie z swz

	38
	· Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych  zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza   proces sterylizacji  wyrobów medycznych sterylnych  wdrożony u wytwórcy.  Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.
	nie

	39
	· Czy Zamawiający odstąpi  od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.
	Zgodnie z swz

	40
	Pakiet 1, kompresy gazowe 17 nit, 8 warst.
Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze nominalnej –dla wyrobów z gazy 17 nitkowych, 8 warstwowych :
dla rozmiaru 5 cm x 5cm – 0,46 g (+/-5%); dla 7,5 cm x 7,5 cm – 0,985 g; dla 10 cm x 10 cm - 1,65 g?
	Zgodnie z swz

	41
	pakiet 1, kompresy 17 nit.12 warstw
Czy zamawiający dopuści kompresy z gazy 17 nit., 12 warst. o wadze nominalnej z marginesem błędu +/- 5% do wagi podanej w arkuszu kalkulac.?
	Zgodnie z swz

	42
	Pakiet 1, poz. 25-26
Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7. 
	Zgodnie z swz

	43
	Pakiet 1, poz. 29-32
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
	Zgodnie z swz

	44
	Pakiet 1, poz. 37-39
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie siatki 10 mb w stanie spoczynku, bez przeliczania ilości?
	Zgodnie z swz
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