Ciechanów dnia 13.11.2024 r.

AT - ZP/2501/93/24

Uczestnicy postępowania
dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na Materiały zużywalne do aparatu Maldi Biotyper Sirius Ivd System dla Zakładu Bakteriologii ogłoszonego w dniu 06/11/2024 r w BZP, nr ogłoszenia 2024/BZP 00580245  oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:
	Lp.
	pytanie
	odpowiedź

	1
	Poz.4 Wykałaczki PAPSTAR (1 op=1000 szt)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wykałaczek drewnianych o innej nazwie i innego producenta pakowane po 1000 sztuk ?

Nie ma wymogu aby wykałaczki do systemu Maldi Biotyper Sirius miały

skonkretyzowanego Producenta. Mają to być drewniane wykałaczki.
	Wyrażamy zgodę.

	2
	Poz.9

Czy nie zaszła pomyłka w ilości wymaganych opakowań i zamiast 100 op. powinno być 1op lub 10 opakowań?
	Powinno być 1 op. = 1000 szt.

	3
	Poz.11

Czy nie zaszła pomyłka w ilości wymaganych opakowań i zamiast 600 op. powinno być 6 op?
	Powinno być 6 op. po 100 szt.

	4
	Poz.19 i 20

Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie po 2x 500 sztuk (razem 1000 sztuk)?
	Tak

	5
	Pytanie 1. Dotyczy przedmiotu zakupu / odczynniki do aparatu MaldiBiotyper.

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca odczynników w przypadku wystąpienia awarii aparatu, konieczności wymiany części oraz wykonania usługi serwisowej wynikających z wad jakościowych dostarczonych odczynników ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację oraz wszelkie koszty serwisowe związane z naprawą systemu, którego właścicielem jest Zamawiający?
	Tak, wymagamy.

	6
	Pytanie 2. Dotyczy przedmiotu zakupu / odczynniki do aparatu Maldibiotyper.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z odczynnikami wsparcia aplikacyjnego, merytorycznego oraz szkoleń dla aparatu Madli BioTyper Sirius oraz oprogramowania EpiCenter będącego na wyposażeniu systemu Maldi Biotpyer Sirius, którego właścicielem jest Zamawiającego przez cały okres trwania kontraktu (60 miesięcy), a na potwierdzenie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w swoich zasobach

ludzkich osobami posiadającymi certyfikaty ( min. 5 osób ) wystawione przez producenta dla aparatu Maldi Biotyper Sirus i Epicenter i załączył kopię tych certyfikatów wraz z listą osób do oferty?
	Tak, wymagamy.

	7
	Pytanie 3. Dotyczy zakupi odczynników oraz aparatu MaldiBiotyper Sirius.

Czy Zamawiający wymaga w ramach kontraktu odczynnikowego zawarł bezpłatne podłączenie aparatu Maldibiptyper do sieci LIS poprzez opogramowanie Epicenter będące integralną cześcią wyposażenia analizatora przekazanego przez WOŚP.

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wskazanie nazwy dostawcy sieci LIS w Laboratorium.

W przypadku kiedy analizator będzie podłączony do sieci LIS w laboratorium umożliwi to łatwe przesyłanie informacji odnośnie identyfikacji drobnoustrojów oraz umożliwi wyeliminowanie potencjalnych omyłek i błędów związanych z koniecznością przepisywania wyników badań.

Takie podłączenie również usprawni i przyspieszy wydawanie wyników identyfikacji jak i oceny lekowrażliwości dla drobnoustrojów co ma niezwykle istotne znaczenie w przypadku diagnostyki i szybkiego raportowania wyników diagnostyki pacjentów z sepsą.
	Nie wymagamy podłączenia aparatu.

	8
	Pytanie 4. Dotyczy Materiały zużywalne/eksploatacyjne do aparatu MALDI Biotyper Sirius IVD System poz. 9.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz. 9 formularza asortymentowo – cenowego. W poz. tej Zamawiający wskazał jako przedmiot zamówienia: Save Lock Tubes 1.5 ml ( 1op = 1000 szt.), a w ilości zamawianych

jednostek miary 100 op.? Wskazuje to na 100.000 szt. produktu? Czy nie nastąpiła omyłka pisarska. Prosimy jeszcze raz o analizę i wskazanie odpowiedniego zapotrzebowania.
	Powinno być 1 op. = 1000 szt.

	9
	Pytanie 5. Dotyczy Materiały zużywalne/eksploatacyjne do aparatu MALDI Biotyper Sirius IVD System poz. 11.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz. 11 formularza asortymentowo – cenowego. W poz. tej Zamawiający wskazał jako przedmiot zamówienia: Micro tube 0.5 ml, PP, flat, with assembled cap, sterile, print, (1 op =

100 szt.), a w ilości zamawianych jednostek miary 600 op.? Wskazuje to na 60.000 szt. produktu? Czy nie nastąpiła omyłka pisarska. Prosimy jeszcze raz o analizę i wskazanie odpowiedniego zapotrzebowania.
	Powinno być 6 op. = 600 szt.

	10
	Pytanie 6. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 16

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia kart charakterystyki, gdyż są one jednym z przedmiotowych środków dowodowych dostarczanych razem z ofertą, w związku z czym będą już w posiadaniu Zamawiającego.
	Zgoda na propozycję. 

	11
	Pytanie 7. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 16

W przypadku braku zgody na powyższe pytanie zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania kart charakterystyki każdorazowo z dostawą w zamian za przesłanie wymaganych dokumentów wraz z pierwsza dostawą.
	Jak wyżej.

	12
	Pytanie 8. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 lit. A oraz ust. 7

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację treści umowy dotyczących sposobu naliczania kar, w taki sposób by kary naliczane były od niezrealizowanej części umowy.
	Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy.

	13
	Pytanie 9. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 8

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wykreślenie zapisu umowy.
	Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy.

	14
	Pytanie 10. Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o modyfikację treści umowy i naliczanie kar za każdy dzień roboczy, nie kalendarzowy.
	Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy.


Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 19.11.2024 r. godz. 10:00 i otwarcia 19.11.2024 r. godz. 10:30.
[image: image1.png]YREKTOR
SPECUALISTA
ds. Zamewigh £

agrzoj Juliusz Kamaea
i o

i

bllanyeh




